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【形状・構造及び原理等】
本品はオプティカルケーブルとのコネクタ部とRS232ケー
ブルとのコネクタ部とを備えている。

図　インターフェイス（モジュール）の外観

【使用方法等】
TOFウォッチSXに接続されたオプティカルケーブルに本品
を接続し、さらに、患者モニタ（装置）専用RS232ケーブルを
介して患者モニタ（装置）に接続する。

【使用上の注意】
１．一般的注意事項

機器を使用する前に、次の点に注意すること。
TOFウォッチSX、オプティカルケーブル、本品、さ
らにRS232ケーブル、患者モニタ（装置）の各々の間の
接続が正確であること。
機器の使用後は、次の点を確認すること。
各々のケーブルと本品との取り外しに際しては、無理
な力をかけないこと。

【保管方法及び有効期間等】
保管に際しては、次の点に注意すること。
本品は清浄にした後、整理して保管すること。
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高度管理医療機器、特定保守管理医療機器
機械器具（24）知覚検査又は運動機能検査用器具
神経探知刺激装置、JMDNコード：35723003
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TOFウォッチSXの取扱説明書を必ずご参照ください

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者

外国製造業者
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